
 

 
 
 

 
 

Instrukcja obsługi wagi elektronicznej 

Ohaus YA Series Scales 
 
• Poniższa instrukcja dotyczy wszystkich modeli YA102,YA302,YA501 

różniących się jedynie zakresem ważenia. 
• Odważnik kalibracyjny nie jest dostarczany wraz z wagą. 
• Aby wskazania wagi były prawidłowe należy jej używać w optymalnej 

temperaturze, w środowisku pozbawionym kurzu lub wilgoci, bez wpływu 
pól elektrostatycznych i elektromagnetycznych, wibracji i ruchów powietrza. 

• Użytkuj wagę ostrożnie delikatnie umieszczając ważone przedmioty na 
środku szalki wagi. Właściwe użytkowanie wagi YA pozwoli na jej długą i 
bezawaryjną eksploatację.  

 



 
Instalacja baterii: 
 
Baterie znajdują się fabrycznie w wadze. 
 
 
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI – WAGI YA 
Sposób użytkowania wagi: 

1. Umieść wagę na poziomej płaskiej powierzchni, następnie wciśnij przycisk ON/OFF. 
2. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „0.00”. 
3. Umieść ważony element na szalce. 
4. Odczytaj wynik pomiaru. 
5. Używając przycisku MODE możesz zmienić jednostkę masy. 

Używanie TARY: 
1. Włącz wagę wg opisu powyżej. 
2. Umieść na szalce przedmiot, który ma być tarą. 
3. Naciśnij przycisk TARE i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „0.00”. 

KALIBRACJA wagi: 
1. Włącz wagę zgodnie z instrukcją powyżej. 
2. Poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „0.00”. 
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk MODE, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „CAL”. 
4. Wciśnij ponownie przycisk MODE i poczekaj aż na wyświetlaczu pojawi się „*.*”. 
5. Umieść na środku szalki odważnik z zgodny z wyświetlanym na wyświetlaczu wagi i wciśnij 

przycisk MODE. 
6. Poczekaj aż wyświetli się napis PASS, następnie zdejmij odważnik. 
7. Wciśnij przycisk ON/OFF, by wyłączyć wagę. 

Lista błędów: 
[Io], [88888] lub ciemny wyświetlacz – zmień baterie. 
[OUT2] – wykonaj kalibrację wagi wg instrukcji. 
[0-Ld] – przeciążenie wagi. Szybko zdejmij wszystko, co znajduje się na szalce. 
[EEEEE] lub [LLLLL] – uszkodzenie przetwornika masy. 
[UNST] – użycie wagi w niestabilnych warunkach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Akcesoria standardowe 
• 2 baterie AAA 
 
 
 
Parametry 
 
                 Model YA 102 YA 302 YA 501 
Nośność (g) 100 300 500 
Działka odczytowa (g) 0,01 0,05 0,1 
Jednostki ważenia g:oz;ct;gn;dwt 
Kalibracja Zewnętrzna z klawiatury 
  
Odważniki kalibracyjne 100g 300 500g 
Wskazanie przeciążenia [E] 
Automatyczne wyłączanie 2 minuty bez pracy 
Optymalna temperatura pracy 10-25°C 
Zasilanie 2 baterie AAA 
 
Serwis:  Wszelkie informacje serwisowe u autoryzowanych 
 dystrybutorów Ohaus. 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             KARTA GWARANCYJNA 
 
 

Dziękujemy Państwu za dokonanie zakupu wagi firmy OHAUS Corp. Mamy nadzieję, że urządzenie to w pełni 
zaspokoi Państwa oczekiwania. 
 
 
Firma OHAUS Corp. udziela 12 miesięcznej gwarancji na wagę 
a) Model:…… …………..  
b) Symbol: …………. 
c) Numer seryjnym: ……………………. . 
d) Numer dokumentu zakupu:……………………….. 
 Powyższa waga zostanie naprawiona przez autoryzowany serwis Ohaus w ciągu 14 dni od daty jej dostarczenia 
do autoryzowanego  przedstawiciela Ohaus (koszty przesyłki ponosi właściciel wagi), a przypadku potrzeby 
sprowadzenia części z zagranicy naprawa może przedłużyć się do 30 dni. 
 
Obowiązek gwarancyjny istnieje wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w sprzedanym wyrobie. 
Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, uszkodzeń 
mechanicznych, zalania wodą lub kwasem oraz uszkodzeń powstałych w wyniku ingerencji osób 
nieupoważnionych. Gwarancja nie obejmuje kosztu legalizacji WE, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003r w sprawie zasadniczych wymagań dla wag 
nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz.U.Nr 4 poz.23 z 2004 r) , jeżeli produkt w momencie 
dokonania zakupu nie miał Legalizacji WE. Gwarancja nie ma zastosowania w przypadku dokonania 
nieautoryzowanych napraw, zmian konstrukcyjnych w produkcie lub jego użytkowania niezgodnie z 
przeznaczeniem.  
 
Powyższa karta stanowi jedyną podstawę do bezpłatnego wykonania naprawy gwarancyjnej. W przypadku 
zgubienia karty gwarancyjnej duplikaty nie będą wystawiane. 
 
Data sprzedaży:     ............................    
Sprzedający - autoryzowany dealer OHAUS: ................................................................................... 
      ................................................................................... 
 
 
   
            
                        Podpis i pieczęć sprzedającego  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Wykaz Rekomendowanych Punktów Serwisowych Ohaus Poland 
 
 

 
1. Wagi Wielkopolska-Puszczykowo – tel: (061) 898-39-12  
2. Aniko – Warszawa -  tel: ( 022) 869-92-35 
3. Gawag- Jankowice Wielkie- tel: (077)  415-62-06 
4. Edwag – Piotrków Trybunalski- tel: 601-362-600 
5. DEKA- Częstochowa- tel: 502-077-881 
6. Mikrolab- Lublin – tel: (081) 533-72-52 
7. ZHU Sprawność- Stargard Szczeciński- tel: 502-652-074 
8. Metkownica- Białystok- tel: (085) 744-47-49 
 
 
 
W przypadku  napraw gwarancyjnych poza siecią autoryzowanych serwisów wymienionych wyżej, 
ale w punktach sprzedaży należącej do grupy dealerskiej Ohaus, klient ma prawo do serwisowania 
wagi w oddziale w którym zakupił wagę, jeśli takowy świadczy takie usługi.  

 


